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	Arbeitsanweisung
	



	Stammblatt

	Ziel
	Sicherung der korrekten Aufbereitung und Befüllung von Feuchttuchspendern

	Anwendungsbereich
	Hygiene

	Zuständigkeit/Verantwortlichkeit
	Name des Verantwortlichen


1. Beschreibung:
Aufbereitung der Händedesinfektions- oder Waschlotionsspender
	Arbeitsschritt
	Beschreibung
	Anweisung

	1. Leere Flasche aus dem Spender entnehmen
	
	
	Das Steigrohr mit einem sauberen, fusselfreien Einmaltuch abwischen, um eventuelle Produktreste zu entfernen

	2. Dosierpumpe entfernen
	
	Mit einem sauberen, fusselfreien Einmaltuch und/oder einer Flaschenbürste gründlich unter fließendem heißen Wasser reinigen. Vor allem auf Auslauf und Gewinde achten! Anschließend das Steigrohr von unten nach oben mit heißem Wasser durchspülen. Danach Dosierpumpe zum Trocknen auf Einweg-Papierhand-tücher legen.

	3. Spendergehäuse reinigen
	
	unter fließendem heißem Wasser abspülen. Schwer erreichbare Stellen und hartnäckige Ablagerungen mit geeigneter Bürste reinigen. Anschließend mit Einmaltüchern trocknen. Die an der Wand fixierte Spenderrückwand mit einem fusselfreien feuchten Einmaltuch reinigen.

	4. Desinfektion außen
	
	Nach vollständiger Trocknung Spendergehäuse, Rückwand und Dosierpumpe (von außen) mit einem alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel desinfizieren (entweder als Sprüh-Wischdesinfektion oder mit getränkten Einmaltüchern). 30 Sekunden Einwirkzeit beachten und bei Bedarf Metallteile mit Einmaltüchern nachwischen.

	5. Remontage
Produkt:	Produkt angeben.
Konzentration: Konzentration angeben.
Einwirkzeit:	Einwirkzeit angeben.
	Spender wieder zusammensetzen
	Flasche mit alkoholischer Schnelldesinfektionslösung einsetzen. Die Flasche sollte mit dem Hinweis „Nur für Spülzwecke“ gekennzeichnet sein.

	6. Desinfektion innen
	
	Desinfektionslösung 20mal durchpumpen. Einwirkzeit von fünf Minuten abwarten. Anschließend neues Gebinde einhängen und das enthaltene Produkt ebenfalls 20mal pumpen. Die aufgefangene Lösung über das Abwassersystem entsorgen.

	Praxisbesonderheiten:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

2. Mitgeltende Unterlagen
a. RKI RL Zahn.
b. KRINKO/BfArM
c. [bookmark: _GoBack]Hygieneplan
d. [bookmark: Text2]     
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